
Inbrengen van de EZ-IO
• Bepaal de inbrengplaats

• Reinig de huid van de inbrengplaats  
• Breng de EZ-IO naald in
• Verwijder de voernaald

Laat de  EZ-IO naald niet langer dan 24 uur in het bot zitten!!

 Voor vragen kunt u contact opnemen met The Surgical Company B.V.
 

Verwijderen van de EZ-IO naald:
• Stabiliseer de extremiteit van de patiënt

• Sluit een steriele luerlock spuit aan op de hub van de naald

• Draai de naald met de klok mee - tegelijkertijd zachtjes trekken

• Plaats de naald na het verwijderen direct in een naaldcontainer 

WRIK de naald NIET bij het verwijderen. Door het wrikken of buigen van de 
naald met een spuit kan de naald van de hub loskomen!
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• Sluit een gevulde EZ-connect   aan op de naald

• Bij wakkere patiënten: injecteer 2% Lidocaine IO
(Volwassenen 20-40 mg - Kinderen  0.5 mg/kg)

• Bolus (flush) met 10 ml NaCl IO

• Start de infusie onder druk (pomp of drukzak)  
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Intraossaal infuus systeem

Immediate Vascular Access...
  When You Need It Most™
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T: 033-456 78 28       E: info@tscbenelux.com       W: www.tscbenelux.com
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